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 JMS دستگاه همودیالیس( PM)چک لیست نگهداری پیشگیرانه 

 
 

 :شماره سریال                                                         :مدل دستگاه
   

 شرح دوره
کاملا 

 سالم

مشکلات 

 جسیی
 خراب

 روزانه

    .دی را کنترل نماییدوکاتل و دو شاخه ترق ور

    .یا استاتلایسر استاندارد کنترل نمایید UPSاتصال ترق ورودی ته دستگاه 

    .دستگاه را از نظر صدا، دما و توی نامناسة کنترل نمایید

    .دستگاه را از نظر نشتی مایع تررسی نمایید

    .کنترل نمایید از نظر گرفتگی و نشتی ورودی و خروجی دستگاه را مسیر آب

    .کنترل نماییدعملکرد پمپ خون را پس از اتصال ست دیالیس 

    .را پاس می کند Self Testدستگاه 

    .تدنه دستگاه را از نظر نظافت کنترل نمایید

تا مواد مورد تایید کمپانی ) نظر نظافت از  سطوح خارجی و صفحه نمایش دستگاه را

 .تررسی نمایید (سازنده 
   

    .های اسید و تلیچ را کنترل نمایید ظرف

    .های اسید، تلیچ و محلول دیالیس خشک می تاشدظرف محل لرارگیری 

    .کنترل نماییدطثك دستورالعمل کمپانی سازنده نحوه انجام شستشوی دستگاه را 

 (تدا)شرکت تدارکات درمان التيام

 


