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 JMS دستگاه همودیالیز( PM)چک لیست نگهداری پیشگیرانه 
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 شرح دوره
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 سالم

مشکلات 

 جزیی
 خراب

 ماهانه

توسط )

 (شرکت تدا

    .فلو آب ورودی را کنترل نماییذ

    .فیلتر آب ورودی را کنترل نماییذ

    .پمپ خون را کنترل و کالیبره نماییذ

    .کنترل نماییذرا پمپ سرنگ 

    .عملکرد سنسور تشخیص هوا را کنترل نماییذ

    .را کنترل نماییذهای برقی عملکرد کلیه شیر

    .کانذاکت بیکربنات را کنترل و کالیبره نماییذ

    .کانذاکت محلول دیالیز را کنترل و کالیبره نماییذ

    .نشتی خون را کنترل نماییذ تشخیصسنسور 

    .عملکرد هواگیری محلول دیالیز را کنترل نماییذ

    .عملکرد و کارایی باتری کنترل گردد

    .دمای محلول دیالیز را کنترل و کالیبره نماییذ

    .سنسور فشار وریذی را کنترل و کالیبره نماییذ

    .نماییذسنسور فشار شریانی را کنترل و کالیبره 

    .دیالیز را کنترل و کالیبره نماییذسنسور فشار محلول 

    .پمپ اولترافیلتراسیون را کنترل و کالیبره نماییذ

 (تدا)شرکت تدارکات درمان التيام

 


