
SP-510 راهنماي كاربري پمپ سرنگ مدل
  

  :راهنما و شيوه بر طرف نمودن هشدارها

 .بطور كلي در زمان وقوع يك آلارم چراغ قرمز چشمك زن روشن و بوق هشدار دستگاه فعال مي شود

سپس مورد آلارم را بر طرف كرده و . استفاده كنيد SILENCEكليد ابتدا براي قطع نمودن صداي آلارم از 

 .را فشار دهيد

  روش رفع آلارم  علت

انسداد در مسير رخ داده است و 

يا از مايع غليظ و چسبنده 

   استفاده شده است

وجود پيچ خوردگيها در مسير تزريق يا لخته در وسيله رگ 

رفع آن، فشار داخلي را از مسير براي . گيري را چك كنيد

   .تزريق برطرف ساخته و تزريق را مجدداً شروع كنيد

  ولتاژ باطري كم است

بعد از تزريق، . سيم برق را به منبع انرژي متصل كنيد

اگر باطري فاسد شده است باطري را . باطري را شارژ كنيد

  .تعويض كنيد

  .شدن استمحلول در حال تمام 
تا به اتمام رسيدن محلول در سرنگ، عملكرد ادامه مي 

  .براي كار بعدي آماده شويد. يابد

Flang  سرنگ از گيره در

سرنگ در  Clampآمده و يا 

  طي تزريق جابجا شده 

آماده . ست تزريق را بسته و سرنگ را مجدداً نصب كنيد

را فشرده تا  START/STOPسازي را انجام داده و كليد

  .تزريق ادامه يابد

  .ذخيره شده است Flow Rateتنظيمات قبلي از قبيل 

از  ثانيه 115بعد از گذشت 

آماده كردن دستگاه و تنظيم 

 STARTسرعت تزريق ، دكمه 

  .زده نشده باشد 

  .را فشار دهيد STARTدكمه 

تجهيزات ممكن است معيوب 

تا  E01خطا ها شامل . باشند

  مي باشند

با شركت . ممكن است سخت افزار معيوب شده باشد

  .مسئول سرويس تماس بگيريد

09354003474و   77627862: واحد انتقادات و پيشنهادات   
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راهنما و شيوه بر طرف نمودن هشدارها

بطور كلي در زمان وقوع يك آلارم چراغ قرمز چشمك زن روشن و بوق هشدار دستگاه فعال مي شود �

ابتدا براي قطع نمودن صداي آلارم از 

را فشار دهيد Setكليد 

  آلارم

OCCL.  
انسداد در مسير رخ داده است و 

يا از مايع غليظ و چسبنده 

استفاده شده است

BATTERY  

ولتاژ باطري كم است

NEAR EMPTY  

محلول در حال تمام 

Syringe 
disengaged 

 

Flange

آمده و يا 

طي تزريق جابجا شده 

Reminder   بعد از گذشت

آماده كردن دستگاه و تنظيم 

سرعت تزريق ، دكمه 

زده نشده باشد 

System Error 
تجهيزات ممكن است معيوب 

باشند

E09 مي باشند

 

اطمينان حاصل كنيد كه هيچ سرنگي بر روي دستگاه نصب نباشد، سپس  

 .را يك ثانيه نگهداشته  تا دستگاه روشن شود

CD را  و ست تزريق سرنگ ، آموزشي

 .را فشار دهيد SETو دكمه 

و ) محاسبه توسط دستگاه(اتوماتيك

  SELECTدكمه ثبت كرده و )وارد كردن سرعت توسط كاربر

 . را فشار دهيد SETدكمه  

را  START/STOPست تزريق را به بيمار متصل كرده و دكمه 

 

 

  

ml/h  وارد كرده و دكمهSELECT   را

VOL.LIMIT دكمهSET را فشار دهيد. 

جهت محاسبه خودكار سرعت تزريق، زمانيكه دستگاه در حالت 

 RATEرا فشار داده تا  راست چپ يا

FUNCTION  وSELECT   را سه ثانيه بصورت

در اين حالت پس از وارد كردن هريك از مقادير دوز دارو، 

را فشار  SETرا زده و در انتها سه بار كليد 

 

 Standby Mode  ����) است 

 شده پاك كردن حجم كلي تزريق ����

Stop  تعيين سطح انسداد،  ����)  است

 )قفل شدن كليدهاي دستگاه

 )هواگيري

 )تزريق سريع

 . را فشار دهيد  SELECTكليد  شده،

 .را فشار دهيد  SILENCEبراي خارج شدن از محاسبه خودكار سرعت تزريق توسط دستگاه كليد 

  .آموزشي مراجعه شود

 راهنماي كاربري پمپ سرنگ مدل

:عمليات اصلي  

اطمينان حاصل كنيد كه هيچ سرنگي بر روي دستگاه نصب نباشد، سپس  )1

را يك ثانيه نگهداشته  تا دستگاه روشن شود ON/OFFدكمه 

CDبا توجه به مندرجات دفترچه راهنما يا  )2

و دكمه اده بطور صحيح در جاي خود قرار د

اتوماتيك: سرعت تزريق را به يكي از دو روش )3

وارد كردن سرعت توسط كاربر(نيمه اتوماتيك

 . را فشار دهيد

 VOL.LIMITپس از مشخص كردن مقدار  )4

ست تزريق را به بيمار متصل كرده و دكمه پس از هواگيري  )5

 .فشار دهيد

  ):Flow Rate(كردن سرعت تزريقتنظيم 

ml/hسرعت مناسب را بر حسب  :روش اول �

VOL.LIMITپس از مشخص كردن مقدار. فشار دهيد

جهت محاسبه خودكار سرعت تزريق، زمانيكه دستگاه در حالت : روش دوم �

STOP  چپ يامي باشد ابتدا يكي از دكمه هاي

FUNCTIONسپس كليد هاي . شود فعال

در اين حالت پس از وارد كردن هريك از مقادير دوز دارو، . همزمان نگهداريد

را زده و در انتها سه بار كليد   SELECTدكمه ... ريبي بيمار و وزن تق

  .دهيد

 :كاربرديكليد هاي 

  :با نگهداشتن كليدهاي

1( FUNCTION ) زمانيكه دستگاهStop  است

2( VOL.CLEAR) زمانيكه دستگاهStop است( ����

3( VOL.CLEAR + SILENCE) زمانيكه دستگاهStop

 )L.M.H(در سه سطح 

4( RAPID  +  SILENCE ���� Lock Key  )قفل شدن كليدهاي دستگاه

5( RAPID  +  VOL.CLEAR ���� PURGE  )هواگيري

6( RAPID   +SELECT  ���� BOLUS )تزريق سريع

شده، براي چك كردن مقدار حجم تزريق )7

براي خارج شدن از محاسبه خودكار سرعت تزريق توسط دستگاه كليد  )8

آموزشي مراجعه شود CDبراي اطلاعات بيشتر به دفترچه راهنما يا  �
  


